
Abb.1:
PexieFix® - Das kanülierte Führungsinstrument  PexieFix® aus 

Metall mit einem abnehmbaren Handgriff, mit einer stumpfen, 

abgerundeten Spitze und einer ovalen Öffnung:

•		Öffnung 1 an der Spitze

•		Öffnung 2 mit Verschlusskappe am Handgriff
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Wir haben Lösungen für jedes Anwendungsproblem!

6.
Das Netzinterponat wird durch langsames Hochziehen der Rückholschlinge vollständig in das PexieFix®-

Führungsinstrument reingezogen. Abb.4

7.
Die Rückholschlinge muss jetzt losgelassen werden. Das PexieFix® wird vorsichtig durch die Hautinzision aus 

dabei ggf. mit einer atraumatische Fasszange mitgehalten werden) Das freie kraniale Ende des am Scheiden-

kann am Ligamentum anterius vertebrae in gewohnter Weise befestigt werden. Abb.5
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Abb.2:
Rückholschlinge mit Führungsgriff und verriegelbarer distaler 

Schlaufe zum sicheren Fassen und Herausziehen des Netzim-

plantates. Fassen des ca. 1,5cm breiten Netzimplantates mit 

Rückholschlinge auf einer Strecke von ca. 1,5cm.

Abb.3:
Rückholschlinge unsterile Ausführung

Länge des Instrumentes: 

500 mm

Durchmesser des Instrumentes:  

Außen  6 mm

Innen  4 mm

PRODUKTE
Bezeichnung Artikelnr.
PexieFix standard G700500

PexieFix groß G700600

Verschlußkappe Tefl on G700550

Einführtrichter für Rückholschlinge G700560

Rückholschlinge / sterile Ausführung (5 Stk.) G700570

Rückholschlinge / unsterile Ausführung (5 Stk.) G700580
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Öffnung 1 an der Spitze
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Öffnung 2 
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Einführungstrichter 
für Rückholschlinge

distale Schlaufe

Führungsgriff
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(d.h. Senkung des Uterus oder des Scheidenstumpfes) 

stehen uns unterschiedliche Behandlungskonzepte

und Zugangswege zur Verfügung:

•	 vaginale Fixation am Lig. sacrospinale / sacrotuberale 

nach Amreich-Richter

•	 abdominale oder

•	 endoskopische Pexie am Os sacrum mit einem

	 Meshinterponat

Der endoskopische oder abdominale Weg garantiert eine 

sichere und langfristige Fixation des mittleren Kompar-

timentes und gleichzeitig eine Stabilisation des Level I 

und II - Defektes bei Erhalt der physiologischen Achse der 

Scheide.

Das PexieFix® – Führungsinstrument ermöglicht die 

schnelle und einfache retroperitoneale Platzierung des 

zuvor am Scheidenstumpf oder an der Zervix fixierten 

Meshinterponates, ohne das gesamte Peritoneum vom 

Os sacrum bis zum Scheidenstumpf / Zervix öffnen und 

anschließend nähen zu müssen.

Diese minimalinvasive, retroperitoneale Fixationstechnik 

mittels PexieFix® erspart damit Zeit, reduziert die Menge 

1	 Standardmäßige Fixation des Netzimplantates am Scheidenstumpf oder an der Zervix

2	 Durchführung einer ca. 2 cm langen Längsinzision des Peritoneum viscerale pararectal rechts in Höhe des 

Promontoriums. Vorsichtige Darstellung des Ligamentum longitudinale Os sacri (Ligamentum anterius verte-

brae) unter Schonung den Nervus hypogastricus superior.

3	 Entfernen des mittleren Trokars Nr 5 – siehe OP-FOTO - und intraabdominales Einführen des PexieFix® –

	 Instrumentes durch die jetzt freie Hautinzision. PexieFix® wird in die zuvor durchgeführte peritoneale Inzision

	 am Promontorium eingeführt und anschließend langsam retroperitoneal zwischen dem Rectum links und 

der rechten Beckenwand (medial des Lig. sacrouterinum rechts) bis zum Scheidenstumpf ggf. Zervix unter 

Sicht vorgeschoben. (Cave: die stumpfe Spitze des PexieFix® soll dabei immer direkt unter dem Peritoneum 

„durchschimmern“, sichtbar sein. Abb.0). Wenn die stumpfe Spitze des PexieFix die hintere Wand des Liga-

mentum Latum erreicht – Abb.1a, sollte die Zervix oder Scheidenstumpf nach kaudal (Kugelzange) gezogen 

werden. Das erleichtert enorm die letzte retroperitoneale Passage des PexieFix. Durch den kontrollierten 

Druck des PexieFix® wird jetzt das dünne Peritoneum am Scheidenstumpf oder an der hintern Zervixwand 

perforiert und PexieFix® so weit vorgeschoben bis die ganze ovale Öffnung 1 sichtbar wird. Abb.1

4	 Die Öffnung 2 am Handgriff wird geöffnet und die Rückholschlinge so weit in das PexieFix® geschoben, bis 

ihre distale Schlaufe vollständig die Öffnung 1 passiert hat. Abb.2

5	 Fassen des zuvor an dem Scheidenstumpf ggf. an der Zervix fixierten Netzes mit der Rückholschlinge Abb.3

	 (Der freie Netzausläufer sollte max. ca. 1,5 cm breit sein und ca. 1,5 cm durch die Schlaufe durchgezogen 

werden)

6	 Das Netzinterponat wird durch langsames Hochziehen der Rückholschlinge vollständig in das PexieFix®-

Führungsinstrument reingezogen. Abb.4

7	 Die Rückholschlinge muss jetzt losgelassen werden. Das PexieFix® wird vorsichtig durch die Hautinzision aus 

dem intraabdominellen Raum bogenförmig herausgezogen. (Cave: Das am Scheidenstumpf fixierte Netz 

muss dabei ggf. mit einer atraumatische Fasszange mitgehalten werden) Das freie kraniale Ende des am 

Scheidenstumpf oder an der Zervix fixierten Netzes wird jetzt in der peritonealen Inzision am Promontorium 

sichtbar und kann am Ligamentum anterius vertebrae in gewohnter Weise befestigt werden. Abb.5

8	 Z-Naht-Verschluss des Peritoneum viscerale am Os sacrum und Retroperitonealisierung des Netzes am Schei-

denstumpf oder an der Zervix in typischer Weise.

an verbrauchtem Nahtmaterial und benötigt keine spezi-

ellen Zusatztrokare.

Die OP Dauer reduziert sich durch den minimalinvasiven 

Eingriff mit dem PexieFix® Instrument um ca. 30 Min. 

(abhängig von Erfahrung des Operateurs).

Gewebeschonend und sicher kann kontrolliert das visze-

rale Peritoneum getunnelt werden. Blutungen und ggf. 

notwendige Koagulation von Gefäßen werden vermieden. 

Sowohl Sigma, wie auch Urether und Iliacalgefäße wer-

den unter Sicht geschützt. Der Nervus hypogastricus und 

die Sakralgefäße werden mit dem PexieFix® geschont.

Alle bekannten Vorteile der laparoskopischen Deszen-

suschirurgie, wie geringer Blutverlust, verminderte 

postoperative Morbidität, kurze Hospitalisations- und 

Rekonvaleszenzdauer werden durch PexieFix® erfolgreich 

unterstützt.

PexieFix®  – in der Hand des erfahrenen Operateurs ist es 

eine elegante Bereicherung der minimalinvasiven Des-

zensuschirurgie.

Für die Korrektur des Level I - Defektes nach DeLancey

Dr. med. Jacek Kociszewski
Chefarzt der Frauenklinik

Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe GmbH

Urogynokologische Ausbildungsklinik

Qualifikation AGUB III

OP-Anleitung OP-Anleitung
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Für die Korrektur des Level I - Defektes nach DeLancey 
(d.h. Senkung des Uterus oder des Scheidenstumpfes) stehen uns unterschiedliche Behandlungskonzepte 
und Zugangswege zur Verfügung:

vaginale Fixation am Lig. sacrospinale / sacrotuberale nach Amreich-Richter
abdominale oder
endoskopische Pexie am Os sacrum mit einem Meshinterponat

Der endoskopische oder abdominale Weg garantiert sichere und langfristige Fixation des mittleren Kom-
partimentes und gleichzeitig eine Stabilisation des Level I und II beim Erhalt der physiologischen Achse 
der Scheide.

Das PexieFix® – Führungsinstrument ermöglicht die schnelle und einfache retroperitoneale Platzierung 

neum vom Os sacrum bis zum Scheidenstumpf / Zervix öffnen und anschließend nähen zu müssen.

PexieFix®

die Menge an verbrauchtem Nahtmaterial und benötigt keine spezielle Zusatztrokare.

Die OP Dauer reduziert sich durch den minimalinvasiven Eingriff mit dem PexieFix® Instrument um ca. 
30min. (abhängig von Erfahrung des Operateurs).

Gewebeschonend und sicher kann kontrolliert das viszerale Peritoneum getunnelt werden. Blutungen und 

gefäße werden unter Sicht geschützt. Nervus hypogastricus und Sakralgefäßen werden mit dem 
PexieFix® geschont.

PexieFix® 

erfolgreich unterstützt.

PexieFix® 

Deszensuschirurgie.

Dr. med. Jacek Kociszewski
Chefarzt der Frauenklinik

Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe GmbH
Urogynäkologische Ausbildungsklinik

OP-Anleitung

1.
Standardmäßige Fixation des Netzimplantates am Scheidenstumpf oder an der Zervix

2.

montoriums. Vorsichtige Darstellung des Ligamentum longitudinale Os sacri 
(Ligamentum anterius vertebrae) unter Schonung den Nervus hypogastricus superior.

3.
Entfernen des mittleren Trokars Nr 5 – siehe OP-FOTO - und das intraabdominale Einführen des PexieFix® – 

PexieFix® wird in die zuvor durchgeführte peritoneale Inzision 
am Promontorium eingeführt und anschließend langsam retroperitoneal zwischen dem Rectum links  und der 
rechten Beckenwand (medial des Lig. sacrouterinum rechts) bis zum Scheidenstumpf ggf. Zervix unter Sicht 
vorgeschoben. (Cave: die stumpfe Spitze des PexieFix® soll dabei immer direkt unter dem Peritoneum „durch-

 Durch den kontrollierten Druck des PexieFix® wird das dünne Peritoneum am 
Scheidenstumpf oder an der hintern Zervixwand perforiert und PexieFix® so weit vorgeschoben bis die ganze 
ovale Öffnung 1 sichtbar wird. Abb.1

Abb.1:
PexieFix®  - Das hohle Führungsinstrument „PexieFix®

 Öffnung 1 an der Spitze 

Länge des Instrumentes:    500 mm
Dicke des Instrumentes: Außen Ø 6 mm
    Innen Ø 4 mm
Abb.2:

Abb.3:   
Rückholschlinge unsterile Ausführung

4.
PexieFix®

distale Schlaufe vollständig die Öffnung 1 passiert hat. Abb.2

5.

(Der freie Netzausläufer sollte max. ca. 1,5 cm breit sein und ca. 1,5 cm durch die Schlaufe 
durchgezogen werden).

Produkte

PexieFix standard            G700500
PexieFix groß           G700600

Einführtrichter für Rückholschlinge  G700560
Rückholschlinge / sterile Ausführung         G700570 / 5 Stück
Rückholschlinge / unsterile Ausführung     G700580 / 5 Stück
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Wir haben Lösungen für jedes Anwendungsproblem!

6.
Das Netzinterponat wird durch langsames Hochziehen der Rückholschlinge vollständig in das PexieFix®-
Führungsinstrument reingezogen. Abb.4

7.
Die Rückholschlinge muss jetzt losgelassen werden. Das PexieFix® wird vorsichtig durch die Hautinzision aus 

dabei ggf. mit einer atraumatische Fasszange mitgehalten werden) Das freie kraniale Ende des am Scheiden-

kann am Ligamentum anterius vertebrae in gewohnter Weise befestigt werden. Abb.5
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